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CAIET DE SARCINI
privind achizitia de “Servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale” pentru
Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lagoj

1. Informatii privind Autoritatea Contractanti:
Denumirea: Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj
Adresa: Str. Gheorghe Doja, Nr. 36, Lugoj, 305500, Timis
E-mail: municipal.lugoj@yahoo.com

Telefon: 0256/354912; 0256/353730 int. 230

2.  Generalititi:

Denumirea serviciilor: servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale, revizii
tehnice periodice si reparatii la cerere (accidentale) — in conformitate cu specificatiile tehnice ale
producitorilor detinute de achizitor — precum s§i reparatiile aferente la cédere, la aparatele si
echipamentele specificate in anexa;

Cantitatea: numérul de revizii preventive sau lucriri de Intrefinere tehnicd programate este conform
specificatiilor prezentului caiet de sarcini pentru aceste echipamente §i reparatii accidentale;

Scopul: prestérii serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini constd in asigurarea unei bune
functionén a echipamentelor prin efectuarea lucrarilor de intretinere tehnicé la calitatea §i ritmicitatea
necesard pentu a preveni, pe cat posibil, aparitia unor defectiuni.

Locul de prestare a serviciilor: Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj, Str. Gheorghe Doja, Nr.
36, Lugoj, 305500, Timis.

3.  Obiectul caietului de sarcini

Autoritatea contractanti, intentioneaza si achizitioneze Servicii de intretinere, reparare si verificare
de cchipamente medicale — Cod CPV: 50421000-2 — Servicii pentru intrefinere, verificare si reparatii a
echipamentului medical, in vederea incheierii unui Contract de prestéri servicii cu un singur operator
economic, pentru o durati de 8 luni cu posibilitate de prelungire conform legislatiei in vigoare.

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia necesara desfasuririi activitdtilor de
intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale constituind ansamblul cerintelor tehnice de
bazi, minime §i obligatorii.

Nr Denumire Numar/ Serie/An Nr Numar Numér Numir revizii
t' aparat/echipament/dispozitiv fabricatie bu(; verificdri reviaii tehnice cu
o (Producitor) aparat ‘| tehnice/an | tehnice /an B.V./an
A.T.I.
Aparat ventilatic mecanica de tip '
1 ELISA 0400000HULS52167251 1 3
Aparat ventilatie mecanica de tip
2 ELISA 0400000HULS52167073 1 3
3 Aparat ventl!atle mecanica de tip ASNA-0193/2020 1 3
Drager — Savina 300
4 Aparat ventll‘aue mecanica de tip ASNA-0194/2020 1 3
Drager — Savina 300
5 | Aparat de anestezie Fabius ARRJ 0083 1 3
6 | Aparat oxigenoterapie Savina ARRM 0017/2002 1 3
7 Ecograf portabil Medison SA 600 cu A1C017175 / 2007 1 3
2 sonde
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8 Ecograf portabil Medison SA 600 cu AL1C017175 / 2007 1 3
2 sonde
19052179, 19052175,
9 | Infuzomat HY800A SP1SP2 17042027/ 09.04.2020 3 1
. 19091013/19091011/
10 | Injectomat HY900B SP1SP2 19091012/ 09.04.2020 3 1
11 | Injectomat Difusion VP1 06.04.2020 1 1
12 | Aparat hemofiltrare NS PA30643/23.06.2020 1 1
13 | Aparat hemofiltrare HF440-Basic 0627-015 1 1
14 | Monitor pacient C80 KE141101060/2014 1 3
15 | Monitor pacient C80 K8191230008/2020 1 3
16 | Monitor pacient C80 K8191230006/2020 1 3
17 | Monitor pacient C80 K8191230007/2020 1 3
18 | Monitor pacient C80 K8130516031U/2013 1 3
19 | Monitor pacient C80 KE131107016/2014 1 3
20 | Injectomat MP30A 14.07.2020 45 1
21 | Infuzomat MP60A 14.07.2020 15 1
S1S3M3HN500001M/
22 | Ecograf Samsung 20.05.2020 1 3
23 | Pulsoximetru Onix Finger 129400123 / 2005 1 1
S1IRDM3HN4000038/
24 | Ecograf Samsung 17.04.2020 1 3
Echipament asistare pulmonard + 10
- seturi suport pulmonar extracorporal 18.06.2020 L !
26 | Videolaringoscop pentru intubatii 31.05.2020 1 1
dificile gi accesorii
g CBS(5201007/
27 | Nebulizator CUBE 16.06.2020 1 3
Electrocardiograf (EKG) CONTEC
28 EKG300G 17120600018 1 3
UK0A2002057186;
20060038; 20060039;
20050011; 20060036; 1+
29 | Statie monitorizare + 12 monitoare 20060037; 20060042; 12 3
20060040; 20060053
20050010; 20060054;
20060041; 20050012
F1220A01067;
. " F1221101012;
30 glssgzzmv HIGH FLOW Therapy F1220A01032: 5 3
F1221101004;
210413256029,
1 Ele;vator electric transport pacienti 11833/2020 1 3
Ulisse EL
32 | Monitor C86 KF180305002B 1 3
33 | Ventilator transport VIGILEO VL020537/2012 1 3
34 | Robot de dezinfectic Hyper Light 2200331016023/2020 1 3
. . IL.A203 DP-NT0095
35 | Cbament peni asistare REF 33530003 REF | 1 3
pulmonara 32000014
M231;M261;M263;M28
36 | Ventilator mecanic 6:M297;M300;M338;M3 | 10 3
89:M483
VG70/ZZ118238;
37 | Ventilator mecanic VG70/Z7.118159; 3 3
VG70/ZZ118272.
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U.T.S. (unitate de transfuzie sanguinii)

1 :ﬂgﬁ‘;ﬁgﬁ ey g 10501008/2016 1 4
2 | Termostat Bio-Rad L 0101798/2019 1 4
Frigider cu monitorizarea
3 | temperaturii, sistem de ventilatie §i FF1272FMK0916/ 2016 1 1
alarmi sonora
4 | Centrifugd BIO-RAD L 0102216/2019 1
Bloc Operator

1 | Aparat de anestezie Leon Plus 0200010hul0200862 1 3
2 Lampé scialiticd UZUM ClI 01159017001 1 1
3 | Lampa bactericida Itkalux BT BBHO00008 / 2005 1 4
4 | Laparoscop Storz Endoscope C393X5018 1 3
5 | Electrocauter BOWA ARC 400 40000210 1 3
6 | Electrocauter ZEUS 400 ZV40A1012020 1 3
7 | Electrocauter ZEUS VISON ZV4A1004025 1 3
8 | Electrocauter VALLERY LAB FID40016T 1 3
g | Yishoperie MAQUET, Model 00054/2005 1 1
10 msggggrgggsspmms 13416201068 1 1
11 | Masa operatie UZUMCU OMSP 12149007012 1 1
12 | Masi operatie UZOMCU OMSP 12149007011 1 1
13 | Laparoscop 1.E624999-P / 2005 1 3
14 | Monitor pacient C80 KE141101060 1 3
15 | Robot de dezinfectie Hyper Light 2200331016020/2020 1 3

Chirurgie
1 E{I)el‘gmm"mgmf (EKG) Edan SE- 1 110346 M14203180001 | 1 3

20070019; 20070011;

20070007; 20070006,

. o 200:70017; 20070016, 1+

2 | Statie monitorizare + 12 monitoare 20070013; 20070012; 12 3

20070008; 20070010;

20070018; 20070009,

ZZLVH4ZNT04987K

Medicind Interni

1 Defibrilator cardiac Agilent M4735A/2001 1 3
2 | Monitor pacient Agilent US00106619/2001 1 3
3 | Monitor pacient Compact SXL 03G0500060 / 2007 1 3
4 | Electrocardiograf (EKG) MACR00 SDS12164075WA/2012 | 1 3
5 gﬁ’gg’;“‘é‘:’fﬁf (EKG) Cardio Fax 07208/2012 1 3
6 | Pompi seringa Pilot A2 18360313/2004 1 1
7 | Pomps serings SX-50011 40900660/2014 1 1
8 | Pompd seringid SX-50211 50602303/2014 i 1
9 Aspirator medical FAZZINI 110013 1 1
10 | Aspirator CAMI- NEW ASKIR 30 82746/2020 1 1
11 | Electrocauter Erbe 1138845/2018 1 3
12 | Gastroscop HUNGER G212237/2012 1 3
13 | Lampa UV 9027/2011 1 4
14 | Concentrator SYS M50 27.03.2020 1 3
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Neonatologie
1 | Aparat aspiratie nazal Medist 2508333/2008 1 1
2 | Aspirator Supervega 6279/2016 1 1
Bilirubinometru transcutan neinvaziv
3 DRAGER JM-105 MU20105/2018 1 1
4 Ech‘q.)ament medical de Scrinning 0972173/2018 1 1
auditiv
5 Scrinning auditiv 0972117/2018 1 1
6 | Scrinning auditiv 00391108/2018 1 1
7 | Lampd sterilizare LBA30 4924 1 4
8 | Aparat aspiratie nazal SN 2508333/2008 1 1
9 ;%(E)l.:)bator DRAGER IZOLATTEC VZ05787/2008 1 3
10 ;%%%bator DRAGER IZOLATTEC VZ05786/2008 i 3
11 | Lampd UV ARYC DRAGER 2M210003 1 4
12 | Lampai fototerapie BBHO00008/2008 1 4
13 | Lamp# sterild PHILIPS 1965 1 4
14 | Babytherm 8010 Drager ARZB-0023/2008 1 3
15 | Babytherm 8010 Drager ARZB-0018/2008 1 3
16 | Monitor - CMS 8000P AX1511200007 1 3
17 | Oximetru digital VIAMED T1606110067 1 1
18 | Pompa perfuzie 018048/20195652/2008 1 1
19 | Pompa perfuzie 018048/20195649/2008 1 1
20 | Aspirator ATMOS LC 16 2083320”2200304’ 2001 1
Obstetrici-Ginecologie
1 | Monitor fetal BB 0604-0012 1. 3
2 | Cardiotocograf CMS 800 18120700001 1 3
3 | Cardiotocograf CMS 800 112020864704DS 1 3
4 | Electocauter ZEUS 200 Z20A0805003 1 3
. . 261594-
5 | Monitor functii vitale EDAN M19904330004/2019 1 3
Laborator radiologie si imagisticii medicala
Ecocardiograf doppler color
1 ESAOTE My Lab 40 40-11410/2013-06 1 3
2 Statie de diagnostic cu functie de 19.03.2020 1 1
stocare
Ambulatoriu O.R.X..
1 Endoscop pentru Laringe 70 Grade + LRO800O70190/ 1 3
Accesorii HD703290/2019
, | Endoscop penru Nas de 0 grade LR080070190/ . )
P Ho HD703690/2019
4mm + Accesorii
. , 190687/2019
3 | Sursd Lumini Matrix E HE0616985 1 1
4 | Aspirator chirurgical F90 40038 /2005 1 1
Ambulatoriu oftalmologie
| | Biemicroscop, Aplatonometr, 000351047/28.10.2019 | 1 1
Combiné oftalmologie
2 | Autorefractometru Potec PRK 7000 K7I119A/28.10.2019 1 1
3 | Tonometru Non Contact cu jet de aer | 2415/02035/28.10.2019 1 1
4 | Sistem Opto Tip Elite cu monitor 28.10.2019 1 i
5 | Oftalmoscop 28.10.2019 1 1
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Ambulatoriu diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Analizor pentru diagnosticul gi
monitorizarea diabetului i
afectiunilor renale DCA Vantage
Analyzer

5072947/02.07.2020

Ambulatoriu N.P.I.

Electroencefalograf si cascd EEG

1 | neonatald 1324MC/2019 1 1
Neuron—Spectrum—5
2 Electroencefalograf cu accesorii — K6NOCX02C40823F/ 1 1
laptop ASUS XS509F8 2019
Electroencefalograf cu accesorii —
3 i . VNF3B27480/2019 1 1
Imprimanti
Ambulatoriu dermatovenerologie
1 | Dermatoscop Kernel KN-4006B 1807031220/2018 1 3
2 | Electrocauter Kentamed 1 ME 00020687/2018 1 3
' Pediatrie
1 | Aspirator GIMA 6067 1 1
2 Ecograf portabil ultrasonic diagnostic F0265174432 1 3
system
. CBS12205713/
3 | Nebulizator 16.06.2020 1 3
Neurologie
Electrocardiograf (EKG) CARDIO
1 TCH 3000 T2P0300036 1 3
Boli infectioase
1 Concentrator SYS M350 27.03.2020 6 3
2 | Nebulizator 16.06.2020 I 3
Electrocardiograf (EKG) PHILIPS
3 PAGE WRITER TC20 CN71915720 1 3
4 | Concentrator Oxigen YUWELL 180800010 1 3
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
| | Eectrocardiograf (BKG) EDANSE | 310004 014103780006 | 1 3
2 | Nebulizator 16.06.2020 1 3
Pneumologie
Electrocardiograf (EKG) 1E12
1 SONOSCAPE A816080092 1 3
2 | Spirometru LungTest Mobile 201750150/2017 1 3
3 | Spirometru Spirolab MIR A23-0].09813/2019 1 3
4 | Concentrator SYS M50 27.03.2020 3 3
IL.aborator anatomie patologici
1 |} Microscop binocular 07.07.2020 1 1
2 | Microtom rotative manual 02.07.2020 1 1
Laborator analize medicale
Hota cu flux laminar BIOBASE
1 BBS-V680 CLG1601001Z 1 1
2 | Termostat FALC ITC 521t R190667/2019 1 4
3 | Termostat Caloris TC50 2143/2012 1 4
4 gg(r)lmfugi 8 locuri HETTICH EBA 0010915-03 1 1
5 Centrifugé 16 locuri HETTICH 0000037-04 1 1

ROTOFIX 32
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Microscop binocular MICROS
6 MC201 2-103831 1 1
Microscop binocular MICROS
7 MC201 2-103833 1 1
Microscop binocular MICROS
8 MC201 2-103832 1 t
Centrifugd 16 locuri ORTO ALRESA
9 DIGICEN 21 19044/03 1 1
Centrifugi 8 locuri ORTO ARLESA
10 MICROCEN 24 181380/25 1 1
11 | Autoclav Stericlav 75 L RAYPA 38603/2015 1 4
12 | Centrifuga plici NUVE NF 800 05.4877/2020 1
13 | pruactor automat EX-MATE 32 E01A17L00065/2020 | 1 1
Centrifuga 12 locuri LAB LINE
14 CF622 002984 1 1
Centrifugs 16 locuri LAB LINE
15 CF633 2710 1 1
Analizor automat de hematologie
16 MINDRAY BC-5300 RD-1C102490 1 3
Linie automaté de urini H-800
17 | FUS-100 URINE SEDIMENT N et | 1 3
ANALYZER
18 Anahzgr RT-PCR SYSTEM CFX96 25.08.2020 1 3
Real Time System
19 | Hoti Biosiguranti AIl BioBase 1 1
Statie sterilizare
1 | ITM AMIRO 2006 9233/9241/9242/ 2006 1 4
Incubator pentru indicatori biologici,
2| Model DRY-BATH/I-240 S ! 4

4. Durata contractului:

Contractul intrd in vigoare la data de 01.05.2023 si este valabil pina la data de 31.12.2023, cu
posibilitatea de prelungire prin act aditional cu 4 (patru) luni, cu termen de reziliere de 30 de zile, de la
data denuntirii sale in scris de cétre una din parti.

5. Valoarea estimati a contractului:

Pentru 8 luni valoarea estimati este 92.500,00 lei fard TVA.

Pentru 12 luni valoarea estimati este 125.300,00 lei fird TVA.

Pretul va riméne ferm pe toatd durata contractului.

Plata se va face de cétre autoritatea contractanti in baza urmitoarelor documente:

- Factura in original,

- Centralizatorul cu dispozitivele medicale din anexa la contractul de service;

- Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat/dispozitiv, In care se vor specifica lucririle
efectuate, piesele de schimb montate pe aparat/dispozitiv(daci este cazul);

- Plata se va face prin ordin de plati in termen de maxim 60 (gaizeci) zile calendaristice de la
inregistrarea facturii in unitate cu OP intr-un cont de trezorerie.

6.  Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica pentru “Servicii de intretinere, reparare si
verificare de echipamente medicale” este “PRETUL CEL MAI SCAZUT”

7.  Receptia serviciilor

fn urma activititilor de service planificate sau neplanificate se va face obligatoriu o testare finald a
functionalitdtii aparatului/dispozitivului reparat impreund cu personalul utilizator autorizat.

Dupi efectuarea testirii finale se va intocmi de ciitre prestator un document(raport de service, fisa
de interventie tehnicd, proces verbal de interventic tehnici, etc.), in doud exemplare originale, care atesta
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operatiunile executate gi starea tehnic# a aparatului, va fi semnat atét de prestator cit gi de beneficiar si se
va trece obligatoriu citet numele si prenumele persoanelor semnatare.

Un exemplar, In original, va fi predat beneficiarului iar o copie a acestuia va fi anexati la factura
aferenti lunii respective. Dacd factura nu va fi insotiti de raportul tehnic de specialitate, autoritatea
contractantd va returna factura in cauza.

8. Cerinte tehnice

Serviciile de intretinere i reparatii a echipamentului medical se fac in conformitate cu Ordinul
nr. 44/2013 privind controlul prin verificare periodici a dispozitivelor medicale puse in functiune si
aflate in utilizare, cu Ordinul MS nr. 1636/2004 pentru aprobarca Normelor Metodologice de
aplicare a legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificérile ulterioare, referitoare la
avizarea unititilor de tehnicd medicald, cu modificirile si completirile ulterioare.

8.1. Reviziesiintrefinere
Serviciile de revizii tehnice si intretinere vor respecta in totalitate recomandarile producitorilor

(la echipamentele prevazute in lot). Vor consta in verificiri functionale ale dispozitivalui medical
conform recomanddrilor date de producétor si emiterea unui raport de verificare/certificat de expertiza
tehnicd $i vor include dupé caz, dar fard a se limita la operatiunile urmitoare:

» Verificiri si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cértii tehnice a fiecirui
echipament trimestrial, semestrial respectiv anual,;

+ Evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare si testare;

+ Evaluarea parametrilor definitorii de performanti, prin examinare si testare;

* Verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori
impuse, limite specificate, accesorii etc.);

* Verificarea si intrefinereatehnicéa sistemelorde inchidere §i articulatiilor elementelor mobile;

* Verificarea §i intrefinerea tehnicd a circuitelor de alimentare electricd precum si a elementelor gi
circuitelor deautomatizare gicontrol;

* Reglareatensiunilorde alimentare;

» Curitarea gi reglarca surselor de tensiune sau curent (dacd existd),

* Reglarca geometriei imaginilor (daci exist);

* Verificarea si testarea cablurilor optice din aparate (dacd existd),

» Verificarea si eventual inlocuirea bateriilor uzate, acumulatorilor uzati (dacs existi).

» Verificarea §i ajustarea sistemelor de etansare, de blocare si sigurantd ale echipamentelor precum

si a aparatelor (circuitelor) demasuri si control. Inlocuirea garniturilor, unde este cazul;
» Verificarea §i Intretinerea tehnicé a accesoriilor si pieselor detasabile  inclusiv  cablurilor din

completul echipamentului;

» Verificarea funcfionald a echipamentului si predarea acestuia in stare de functiune personalului
utilizator al beneficiarului;

« Inlocuirea pieselor uzate sau care necesitd schimbarea periodicd (conform recomandirilor
producitorului} care ar conduce la nesigurantii in exploatarea aparatului;

* Emiterea unui raport de incerciri care s contini rezultatele obtinute in urma examindrilor si
testérilor, in cazul in care dispozitivul medical nu indeplineste criteriile de acceptabilitate si in cazul In
care cel pufin una dintre valorile misurate ale cerintelor esentiale de securitate sau performanti se
situeazi In apropierea limitelor specificate admise;

* Emiterea unui buletin de verificare periodics, in baza ciruia dispozitivul medical poate fi utilizat;

* Rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depésit perioada normali de functionare si
emiterea devizelor de casare §i a memoriului justificativ;

» Activitifi de demontare — montare in cazul modificirii locatiei respectivului dispozitiv medical;

» Asigurarea de asistentd tehnicd necesard Intocmirii documentatiilor pentru reautorizarea periodici a
echipamentelor unititii contractante.

* Se vor aplica pe fiecare aparat/dispozitiv eticheti cu data verificérilor si reviziilor efectuate;
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De asemenea la revizii se vor respecta recomanddrile producitorului echipamentului medical

si se va respecta legislatia in vigoare referitoare la aparaturdi medicali precum si executarea de
instructaje de utilizare corectd a aparaturii medicale.

Kitul de revizie este inclus.

8.2. Reparatiile accidentale

Serviciikde reparatii accidentale vor fi gratuite si in numar nelimitat pe durata contractului, se vor
desfdsura la sediul autorititii contractante si presupun constatarea defectiunilor apirute, remedierea
acestora in termen de 48 ore de la solicitare, mai putin in situatia in care trebuie obtinut acceptul
autoritifii contractante.

fn cazul in care aparatul/dispozitivul nu poate fi reparat la sediul beneficiarului, reparatia se va face
la sediul prestatorului, in maxim 14 zile calendaristice, cheltuielile de transport de la / si la sediul
beneficiarului vor fi suportate de citre prestator. In urma efectusirii constatdrii ce piese sunt defecte si
urmeazd a fi inlocuite, se va prezenta beneficiarului un raport de service ce va mentiona piesele defecte
si valoarea fnlocuirii acestora. Lucrarea se va executa de ciitre prestator dupé primirea comenzii ferme din
partea autoritiitii contractante.

Piesele de schimb se asigurd de clitre prestator, urméind si fie facturate separat de valoarea
contractului de service, la preful de achizitie al acestora. Piesele trebuie si fie noi, originale sau si fie
compatibile/omologate si agreate de producitor.

In cazul in care autoritatea contractanti consideri ci pretul cste nejustificat de mare nu este obligat3
sd accepte oferta de piese de schimb a ofertantului, putdnd opta pentru alte oferte mai avantajoase, caz in
care ofertantul are obligatia si comunice toate datele de identificare a piesei originale sau si ofere date
cu piese compatibile/omologate agreate de producitor, de a asigura montarea acestora fird manoperi
suplimentard si punerea in functiune a aparatului/dispozitivului,

In situatia in care prestatorul este in imposibilitatea de a procura piesele de schimb necesare va
informa (va prezenta motivele) de indati autorititii contractante si va pune la dispozifia acestuia toate
informatiile in vederea procuririi piesclor de schimb,

Garanfia acordatd pentru calitatea lucririlor §i a pieselor de schimb este de minim 6 luni,

Prestarea serviciilor, cind se executd la sediul autorititii contractante, se va efectua in prezenta
utilizatorului aparatului sau a personalului tehnic desemnat de citre beneficiar.

Pe timpul prestirii serviciilor, prestatorul va fi responsabil pentru respectarea legislatiei in
vigoare, in special privind protectia muncii, protectia mediului si misurile de prevenire si stingere a
incendiilor.

Serviciul de verificare tehnicd obligatorie se va face dupd specificatiile cirii tehnice a
aparatelor §i va fi urmatd de emiterea unui “Buletin de verificare tehnica”.

La cererea beneficiarului, prestatorul elibereazi Raport de constatare si Avize de casare,
pentru aparatura care intruneste conditiile de casare.

9.  Propunerea Tehnici va fi intocmitd conform cerintelor caietului de sarcini.

Propunerea tehnicd va fi detaliati de o manierd suficientd pentru a demonstra capacitatea de a
realiza operatiunile previzute in caietul de sarcini.

Prestatorul va efectua orice operatiune de mentenanta preventiva, corectivd sau reparatie necesari
pentru oricare din componentele echipamentelor medicale, inclusiv update-uri sofiware/hardware si de
securitate decise de producitorii acestora, fard intdrzieri mai mari de 30 zile de la data lansarii lor.

Pentru fiecare aparat/dispozitiv se va oferta tipul de service solicitat, nefiind acceptate oferte
alternative.

10. Modul de prezentare a ofertei:

Se vor prezenta urmiétoarele documente:

- Opis cu documentele depuse;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(copie 1izibila conform cu originalul)
din care s# reias# obiectul de activitate/certificat de inregistrare fiscals;
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- Aviz de functionare eliberat de Agentia Nationald a Medicamentului §i a Dispozitivelor Medicale
din Roménia in conformitate cu legea 95/2006 penwu import, comercializare, depozitare, distribuitor
autorizat, [ucrari de instalare §i punere in functiune, service, intretinere sau dovada de provenientd a
pieselor de schimb de la un distribuitor autorizat de cétre producator pentru dispozitivele mentionate in
prezentul caiet de sarcini valabile la data efectudrii selectiei de oferte;

- Certificat ISO 9001/2015 pentru managementul calitdtii iIn domeniul repararii si intretinerii
dispozitivelor medicale;

- Pentru aparatele de sterilizare, prestatorul va trebui sa detina autorizatie valabild ISCIR;

- Lista cu personalul calificat pentru repararea aparatelor si documente din care si rezulte ci
personalul este specializat pentru efectuarea lucrérilor de reparatie la aparatura respectivi;

- Propunerea financiaréd(conform punct 10.1);

- Propunerea tehnica — principalele caracteristici a serviciilor ce urmeaza a fi prestate in conformitate
cu caietul de sarcini(conform punct 10.2).

10.1 Modul de prezentare a ofertei financiare
Propunerea financiard va indeplini in mod obligatoriu unnétoarea forma:

Servicii de intretinere, verificare si reparatii aparaturi medicalid = 8/12 luni

Nr. | Denumire aparat/dispozitiv | Cantitate . | U.M. Pret Valoare Valoare
Crt. solicitatd de unitar/U.M. | fara T.V.A. fara T.V.A.
autoritatea fara T.V.A. 8 luni 12 luni
contractanta
1
Valoare totala fard T.V.A.

Propunerea financiaré va fi semnats, datati si stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit
al acestuia.

Propunerea financiara va fi exprimaté in lei (fard T.V.A.) pentru toate aparatele/dispozitivele, din
prezentul caiet de sarcini, pentru service trimestrial si se va pastra fermd si nu se va modifica pe toata
durata deruldrii contractului.

Perioada de timp in care ofertantul trebuie si isi mentina valabila oferta: 90 zile.

10.2 Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnici va indeplini in mod obligatoriu urmétoare forma:

Servicii de intretinere, verificare si reparatii aparaturi medicali
Numar Numir revizii | Numdr revizii
Descriere servicii verificari tehnice /an tehnice cu
tehnice/an B.V./an

Nr.
Crt.

Prin propunerea tehnicd, ofertantii vor trebui sd demonstreze corespondenta strictd a descrierii
detaliate a serviciilor ofertate cu specificatiile minime solicitate, precum si alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

Propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectirii cerintelor din caietul de sarcini.

Propunerea tehnicé va fi semnaté, dataté i stampilata de reprezentantul legal sau un imputernicit al
acestuia.

Operatorii economici au obligatia si anexeze la propunerea tehnicd toate
autorizatiile/atestatele/certificatele din care rezultd cd sunt autorizati/abilitati sd presteze serviciile
solicitate de autoritatea contractanta.

Intocmit
Claudiu FOTA
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